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Patienten ID:
Nachname:
Vorname:
Straße:
Wohnort:
Telefon:

999999999999999
Doe
John
Baker Street
83445 London
 +44-123-456789

Geburtsdatum:
Gewicht:
Größe:
Geschlecht:
E-Mail:
Abteilung/Zimmer:

02.08.1945
82,0kg
180cm
männlich
 john@doe.com

Praxis Dr. Mustermann
Hamburg

Hypertension Management

Patientendatenblatt Messreihen: 5

Medikation
Von Bis Handelsname Wirkstoff Dosierung
15.11.2006 24.01.2007 Aspirin Acetylsalicylic acid 1-0-0-0

Medizinische Vorgeschichte
Von Bis Krankheit Kommentar
--.--.---- --.--.---- Hypertension

Notfall-Kontakte
Nachname Vorname Telefon Rolle
Doe Betty +44-123-456780 Ehefrau
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Befundbericht
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00

Obligate Angaben

  Gültige Messwerte   48 von 48 = 100%

  Gesamtdurchschnitt  126/86 mmHg (75 1/min)

  Gesamtpulsdruck     40,1 mmHg

  Tagesintervall  (06:58 - 22:00)
    Gültige Messwerte 30 von 30 = 100%

    Durchschnitt      131/ 90 mmHg ( 77 1/min) 

    Pulsdruck          41,3 mmHg

     

    >= 140 mmHg syst.  13%

    >=  90 mmHg diast. 53%

     

    min syst.         118 mmHg (13.06.2007 18:00)

    max syst.         144 mmHg (13.06.2007 19:30)

    min diast.         72 mmHg (13.06.2007 18:00)

    max diast.        106 mmHg (14.06.2007 08:00)

    Std.-Abw.   6,7/  7,0 mmHg (  4,5 1/min)

  Nachtintervall  (22:00 - 06:58)
    Gültige Messwerte 18 von 18 = 100%

    Durchschnitt      118/ 80 mmHg ( 72 1/min) 

    Pulsdruck          37,9 mmHg

     

    >= 125 mmHg syst.  16%

    >=  80 mmHg diast. 44%

     

    min syst.         110 mmHg (14.06.2007 03:30)

    max syst.         132 mmHg (13.06.2007 23:00)

    min diast.         73 mmHg (14.06.2007 03:30)

    max diast.         88 mmHg (13.06.2007 22:00)

    Std.-Abw.   6,4/  3,6 mmHg (  2,5 1/min)

 

Tag/Nacht-Absenkung       10,1% / 10,9%--> Dipper

Sollwerte

> 90%

 
< 140/90 mmHg

< 25%

< 25%

 
< 125/80 mmHg

< 25%

< 25%

> 10.0%
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Profil
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00
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Tabelle
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00

Nr. Datum Zeit Sys MAD Dia Hf CodeKommentar
1 13.06.07 15:30 131 101 91 78 100 Manual Measurement
2 13.06.07 16:00 131 101 92 72
3 13.06.07 16:30 128 104 88 68
4 13.06.07 17:00 122 93 84 72
5 13.06.07 17:30 128 101 83 78
6 13.06.07 18:00 118 87 72 75
7 13.06.07 18:30 124 103 82 77
8 13.06.07 19:00 128 97 82 78
9 13.06.07 19:30 144 123 92 76
10 13.06.07 20:00 132 119 90 77
11 13.06.07 20:30 128 103 88 82
12 13.06.07 21:00 142 117 97 74
13 13.06.07 21:30 137 105 92 79
14 13.06.07 22:00 131 112 88 73
15 13.06.07 22:30 127 105 84 71
16 13.06.07 23:00 132 95 83 69
17 13.06.07 23:30 122 95 82 72
18 14.06.07 00:00 115 102 79 69
19 14.06.07 00:30 118 100 74 72
20 14.06.07 01:00 112 100 80 77
21 14.06.07 01:30 120 106 82 74
22 14.06.07 02:00 112 102 78 72
23 14.06.07 02:30 114 89 77 73
24 14.06.07 03:00 115 95 79 74
25 14.06.07 03:30 110 99 73 70
26 14.06.07 04:00 114 102 78 69
27 14.06.07 04:30 118 105 79 72
28 14.06.07 05:00 112 99 76 66
29 14.06.07 05:30 113 94 79 70
30 14.06.07 06:00 114 98 80 72
31 14.06.07 06:30 119 103 84 75

14.06.07 06:58 124 Day<-Night-Button
32 14.06.07 07:00 133 114 93 82
33 14.06.07 07:30 144 124 105 82
34 14.06.07 08:00 141 126 106 84
35 14.06.07 08:30 138 110 99 83
36 14.06.07 09:00 136 111 92 85
37 14.06.07 09:30 132 101 88 77
38 14.06.07 10:00 128 109 84 75
39 14.06.07 10:30 133 111 92 78
40 14.06.07 11:00 131 109 90 80
41 14.06.07 11:30 134 117 98 82
42 14.06.07 12:00 125 103 90 72
43 14.06.07 12:30 118 106 85 75
44 14.06.07 13:00 121 99 87 74
45 14.06.07 13:30 128 99 86 70
46 14.06.07 14:00 130 108 90 72
47 14.06.07 14:30 133 114 88 74
48 14.06.07 15:00 127 94 79 69
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Grenzwertüberschreitungen
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00

Akzeptabel Zu hoch Normal

Systolisch Tag

86%

14%

Systolisch Nacht

83%

17%

Systolisch Gesamt

85%

15%

Diastolisch Tag

46%

25%

29%

Diastolisch Nacht

55%

25%

20%

Diastolisch Gesamt

50%

25%

25%
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Blutdruckänderung
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00
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Histogramm Gesamt
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00
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Korrelation Gesamt
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00
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Stundenmittelwerte
24h ABDM
Start:  13.06.2007 15:30
Ende:  14.06.2007 15:00

Zeit Systole Std.-Abw. Diastole Std.-Abw. Hf Std.-Abw. Anzahl
0 - 1h 116 1,5 76 2,5 70 1,5 2
1 - 2h 116 4,0 81 1,0 76 1,5 2
2 - 3h 113 1,0 78 0,5 72 0,5 2
3 - 4h 112 2,5 76 3,0 72 2,0 2
4 - 5h 116 2,0 78 0,5 70 1,5 2
5 - 6h 112 0,5 78 1,5 68 2,0 2
6 - 7h 116 2,5 82 2,0 74 1,5 2
7 - 8h 138 5,5 99 6,0 82 0,0 2
8 - 9h 140 1,5 102 3,5 84 0,5 2
9 - 10h 134 2,0 90 2,0 81 4,0 2
10 - 11h 130 2,5 88 4,0 76 1,5 2
11 - 12h 132 1,5 94 4,0 81 1,0 2
12 - 13h 122 3,5 88 2,5 74 1,5 2
13 - 14h 124 3,5 86 0,5 72 2,0 2
14 - 15h 132 1,5 89 1,0 73 1,0 2
15 - 16h 129 2,0 85 6,0 74 4,5 2
16 - 17h 130 1,5 90 2,0 70 2,0 2
17 - 18h 125 3,0 84 0,5 75 3,0 2
18 - 19h 121 3,0 77 5,0 76 1,0 2
19 - 20h 136 8,0 87 5,0 77 1,0 2
20 - 21h 130 2,0 89 1,0 80 2,5 2
21 - 22h 140 2,5 94 2,5 76 2,5 2
22 - 23h 129 2,0 86 2,0 72 1,0 2
23 - 24h 127 5,0 82 0,5 70 1,5 2


